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Avant-propos 

La norme NF X 07-010 publiee en decembre 1992definit les principes de gestion des moyens de 
mesure utilises par I'entreprise pour concourir a la qualite du produit et les dispositions gene rales a 
mettre en oeuvre pour assurer cette gestion. 

Elle a permis de distinguer precisement I'operation d'etalonnage et I'operation de verification et les 
documents qui en resultent. 

II a pu etre ainsi introduit dans la norme NF X 07-010 le fait d'etablir un constat de verification. 

Un besoin s'est fait sentir de developper precisement le contexte d'application de ce constat et son 
contenu. 

Un groupe de travail du College de Metrologie du Mouvement Frangais pour la Qualite (MFQ) esta I'ori- 
gine des travaux qui ont conduit a la publication du present document. 


I Domaine d application 

Le present document a pour objet de preciser le contexte d'application d'une verification d'un moyen 
de mesure et le contenu du document qui s'y rattache. 

II complete la norme NFX 07-010qui distingue I'operation d'etalonnage et I'operation de verification et 
les documents qui en resultent. 

Le present document s'applique a tout moyen de mesure necessitant une verification. 


2 References normatives 


Ce document comporte par reference datee ou non datee des dispositions d'autres publications. Ces 
references normatives sont citees aux endroits appropries dans le texte et les publications sont enume- 
rees ci-apres. Pour les references datees, les amendements ou revisions ulterieurs de I'une quelconque 
de ces publications ne s'appliquent a ce document que s'ils y ont ete incorpores par amendement ou 
revision. Pour les references non datees, la derniere edition de la publication a laquelle il est fait refe¬ 
rence s'applique. 


NFEN 30012-1 Exigences d'assurance de la qualite des equipements de mesure — Partie 1 : Confirmation 
metrologique de I'equipement de mesure (indice de classement: X07-009-1). 


NF E 10-022 
NFX 07-001 

NFX 07-010 
X 07-012 1) 

X 07-015 


Instruments de mesurage — Fiche de vie. 

Normes fondamentales — Vocabulaire international des termes fondamentaux et gene- 
raux de metrologie. 

Metrologie — La fonction metrologique dans I'entreprise. 

Metrologie-Essais — Metrologie dans I'entreprise — Certificat d'etalonnage des moyens 
de mesure. 

Metrologie-Essais — Metrologie dans I'entreprise — Raccordement des resultats de 
mesure aux etalons. 


X 07-016 Metrologie-Essais — Metrologie dans I'entreprise — Modalites pratiques pour I'etablis- 
sement des procedures d'etalonnage et de verification des moyens de mesure. 


Guide pour I'expression de I'incertitude de mesure (Publie par I'lSOau nom du BIPM, de la CEI,de la 
FICC, de I'OIML, de I'UICPAetde I'UIPPA). 


1) A paraitre. 
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3 Terminologie 

Pour les besoins du present document, les definitions suivantes s'appliquent: 


3.1 verification 2 ): Confirmation par examen et etablissement des preuves que les exigences 
specifies ont ete satisfaites. 

NOTE : Dans le cadre de la gestion d'un pare d'instruments de mesure, la verification permet de 
s'assurer que les ecarts entre les valeurs indiquees par un instrument de mesure et les valeurs 
connues correspondantes d'une grandeur mesuree sont tous inferieurs aux erreurs maximales 
tolerees, definies par une norme, par une reglementation ou une prescription propre au 
gestionnaire du pare d'instruments de mesure. 

Le resultat d'une verification se traduit par une decision de remise en service, d'ajustage, de 
reparation, de declassement, de reforme. Dans tous les cas, une trace ecrite de la verification 
effectuee doit etre conservee dans le dossier individuel de I'appareil de mesure. 


3.2 erreurs maximales tolerees ; limites d 'erreur tolerees (d'un instrument de mesure) 3 >: Valeurs 
extremes d'une erreur tolerees par les specifications, reglements, etc. pour un instrument de mesure 
donne, 


4 Generalites concernant la verification des moyens de mesure 
4.1 Modalite d'une verification 

II est souhaitable que la verification d'un moyen de mesure fasse I'objetd'un accord prealable entre le 
demandeur et I'entite chargee de la verification. 

NOTE: Certains moyens de mesure a fonctions multiples peuvent etre utilises sur une ou 
quelques-unes de leurs fonctions. Dans ce cas, ces moyens de mesure peuvent etre verifies 
uniquement sur la(les) fonction(s) utilisee(s). Pour cela, il est necessaire que le demandeur de la 
verification formule clairement et sans ambigui'te la(les) fonction(s) a verifier. 

Une verification doit etre effectuee : 

— par du personnel identifie possedant la formation generale, les connaissances techniques et 
I'experience necessaires pour les fonctions qui lui sont assignees; 

— apres s'etre assure du bon fonctionnement general du moyen de mesure a verifier; 

— a I'aide de moyens metrologiques dont le raccordementaux etalons nationaux peut etre prouve ; 

— conformement a une procedure identifiee correspondant autype du moyen de mesure considere ; 

— apres qu'une prescription definissant lescriteres de decision aeteetablie (voir paragraphe 4.4.2 de 
la norme NF X 07-010). 

La verification d'un moyen de mesure peut etre realisee : 

— soit, en comparant les resultats chiffres d'une operation d'etalonnage aux limites d'erreur tolerees 
du moyen de mesure a verifier; 

— soit, directement a I'aide d'un etalon materialisant les indications limites d'erreur tolerees du 
moyen de mesure a verifier. 

NOTE: On veillera a n'utiliser que des moyens de verification dont le raccordement aux etalons 
nationaux ou internationaux, lorsque ceux-ci existent, peut etre prouve (voir le fascicule de 
documentation X 07-015). 


2) Definition tiree de la norme NFX 07-010. 

3) Definition tiree de la norme NFX 07-001. 
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4.2 Procedure de verification 

II doit exister une procedure de verification, redigee, referencee, datee, comprenant les informations 
preconisees par le fascicule de documentation X 07-016, mise a la disposition des operateurs et 
eventuellement consumable par un tiers. Elle doit definir notamment: 

a) le domaine d'application ; 

b) les operations preliminaires aeffectuer; 

c) les methodes de mesure employees, decrites (ou referencees) ; 

d) les moyens de verification, leur tragabilite, leurs intervalles de verification ou d'etalonnage (celles-ci 
pouvant etre decrites dans un document annexe) ; 

e) les conditions de mesure et les moyens de s'assurer de leur Constance pendant les operations 
(temperature, pression, hygrometrie, etc., si necessaire) ; 

f) la liste des parametres a verifier. 

Les differents types d'operations a effectuer: 

— nettoyage; 

— examen visuel et tactile (pour examiner le marquage, deceler les chocs et traces d'oxydation, 
observer I'aspect et latenue des elements, etc.); 

— essais de bon fonctionnement ; 

— etc. 

et leur ordre d'execution lorsque celui-ci est significatif; 

g) le nombre et la valeur des points de mesure aeffectuer; 

h) le mode de presentation des resultats ; 

i) la determination des incertitudes de mesure (incertitudes liees a la methode, aux moyens de 
verification et incertitudes liees eventuellement au moyen de mesure verifie) ; 

j) les limites d'erreur tolerees et les conditions d'acceptation (voir I'illustration schematique des 
conditions d'acceptation au paragraphe 4.4.2 de la norme NF X 07-010). Dans ce cas, la procedure 
peut faire reference a une norme, un texte reglementaire, une prescription specifique interne, une 
prescription specifique issue d'un accord client-fournisseur; 

k) les informations techniques devant figurer sur le constat de verification (elements necessaires a 
I'exploitation de la verification). 


4.3 Resultat d une verification 

Le resultat d'une verification permet de constater la conformite ou non du moyen de mesure verifie aux 
prescriptions, ce qui doit faire I'objet d'un enregistrement. 

Cetenregistrement peut etre consigne : 

— soit dans des documents definis par des dispositions qualite particulieres ; 

— soit dans un document de suivi tel que les fiches devie (NF E 10-022) ; 

— soit dans un constat de verification. 

A partir de cet enregistrement, il est de la responsabilite de la fonction metrologique de I'entreprise 
detentrice du moyen de mesure, de decider de la mise ou de la remise en service, de I'ajustage, de la 
reparation, du declassement ou de la reforme du moyen de mesure. 
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4.4 Utilisation des resultats de mesure 

Lorsque des resultats de mesure existent, il est souhaitable de les conserver pour: 

— demontrer la tragabilite ; 

— suivre revolution du moyen de mesure dans le temps ; 

— les exploiter afin d'ajuster les intervalles de verification ; 

— consultation par le demandeur. 

La forme et la duree de conservation de ces resultats sont definies par I'entite ayant effectue la 
verification. 


5 Elaboration d un constat de verification 
5.1 Contexte d application 

Le constat de verification peut etre delivre sur demande pour les moyens de mesure dans les cas 
suivants : 

— lorsqu'il n'existe pasd'autre element de preuve que ces moyens de mesure satisfont ou non aux 
limites d'erreur tolerees conformement aux prescriptions definies et/ou ; 

— lorqu'il n'estpas necessaire de proceder a des corrections de mesure a I'aidedes resultats chiffres 
d'un etalonnage. 


5.2 Contenu d'un constat de verification 4> 

a) Le constat de verification doit comporter au moins sur la pagedetitre : 

1) Tintitule «Constatde verification” ; 

2) I'identification de I'entite chargee de la verification ; 

3) le titre du document; 

4) le numero d'identification du document; 

5) la date de la verification ; 

6) I'identification du moyen de mesure verifie : designation, type, constructeur, numero de serie ; 

7) I'identification du demandeur du constat (nom, adresse, etc.) ; 

8) le nombre de pages du document et de ses annexes ; 

9) les nom, titre et signature du responsable de I'entite chargee de la verification ; 

10) les mentions : 

— «La reproduction dece constat n'est autorisee que sous la forme defac-simile photographique 
integral.” ; 

— «Ce document ne peut pas etre utilise en lieu et place d'un certificat d'etalonnage.” ; 

— «Ce document est realise suivant les recommandations du fascicule de documentation X 07-011 
definissant le constat de verification. II peut etre utilise pour demontrer le raccordement du moyen 
de mesure aux etalons nationaux ou internationaux, sous reserve qu'il reponde aux 
recommandations du fascicule de documentation X07-015.>>. 


4) Voir en annexe un exemple de presentation d'un constat de verification. 
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b) Le document doit egalement comporter : 

1) la reference de la procedure utilisee (voir 4.2); 

2) les informations techniques suivantes 

— les elements prevus par la procedure : methodes de mesure, moyens de verification, 
conditions de mesure, ... (voir 4.2 k)) ; 

— les resultats de mesure, eventuellement (voir 4.4) ; 

— les incertitudes resultant des conditions de mesure et du moyen de mesure considere ou, 
reference a un document donnant ces incertitudes. 

3) le jugement: I'entite chargee de la verification porte un jugement compte tenu des limites 
d'erreur tolerees et des conditions d'acceptation (voir paragraphe 4.2 j)) ; 

Si le document comporte plusieurs pages, il doit etre pagine (numero de la page/nombre total de 
pages) et les indications suivantes sont a reporter sur chaque page : 

— le titre du document; 

— le numero d'identification du document. 

NOTE : Un constat de verification peut etre emis pour plusieurs moyens de mesure, a condition 
que ceux-ci correspondent aux memes prescriptions, a la meme procedure de verification, au 
meme jugement, et que la tragabilite relative a chaque moyen de mesure puisse etre assuree. 
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Annexe A 

(informative) 

Exemple de constat de verification 


Identification de I'entite Constat de verification 

chargee de la verification n°: ____ 


Delivre a :__ 

Moyen de mesure verifie :. Type: _ 

Designation :.. N° de serie : 

Constructeur:. 


Ce constat comprend «.» page(s) et «_» annexe(s) 

Datede la verification : 

Le responsable :... 

Nom :.. 

Signature :... 


La reproduction de ce constat n'est autorisee que sous la forme de 
fac-simile photographique integral. 


1) Ce document ne peut pasetre utilise en lieu et place d'un certificat d'etalonnage. 

2) Ce document est realise suivant les recommandations du fascicule de documentation X 07-011 
definissant le constat de verification. II peut etre utilise pour demontrer le raccordement du 
moyen de mesure aux etalons nationaux ou internationaux, sous reserve qu'il reponde aux 
recommandations du fascicule de documentation X 07-015. 
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Constat de verification n°: 


Page 2/« 


Reference de la procedure utilisee : 

La liste des informations encadrees ci-dessous depend du moyen de mesure verifie et de son 
utilisation ; cette liste est facultative. 


Methodes de mesure employees : 


Moyens de verification utilises :_ 


Conditions de mesure : 


Liste des parametres verifies : 


Incertitudes de mesure : 


Jugement: 

Le moyen de mesure verifie satisfait (ou ne satisfait pas) aux conditions d'acceptation definies dans 
la procedure. 




















